




PROTOCOLE D’UTILISATION 
SANITEST 

 
Système-réactif permettant de contrôler la propreté microbiologique 

des matériels et plans de travail 
 
- UTILISATION SIMPLE ET PEDAGOGIQUE 
- PERMET DE CONTROLER LES ENDROITS DIFFICILEMENT ACCESSIBLE 
- DELAI DE LECTURE RAPIDE 
- INTERPRETATION A LA PORTEE D’UTILISATEURS NON INITIES 
- LE MILIEU REACTIF N’EST PAS EN CONTACT AVEC LA SURFACE DE PRELEVEMENT 
 
Après avoir mis en place le plan de nettoyage, vous devez vérifier l’efficacité de celui-ci conformément à 
l’article 12 de l’arrêté du 29/09/97.  
 
UTILISATION DU SANITEST 
 
1 – DECHIRURE DE LA LANGUETTE DE SECURITE, OUVERTURE PARTIELLE PAR PELAGE DE L’ADHESIF 
      ET EXTRACTION DE L’ECOUVILLON 
2 – PRELEVEMENT PAR FROTTEMENT DE L’EXTREMITE FIBREUSE DE L’ECOUVILLON SUR LA SURFACE 
      A CONTROLER 
3 – REMISE EN PLACE DE L’ECOUVILLON DANS SON LOGEMENT ET FERMETURE DU BLISTER 
4 – NOTER AU DOS DU SANITEST, LES INDICATIONS CONCERNANT LE PRELEVEMENT 
5 – TRANSFERT DU MILIEU REACTIF SUR L’ECOUVILLON EN APPUYANT FERMEMENT SUR LA CUPULE 
      CONTENANT CE MILIEU 
6 – MISE EN PLACE DES SANITEST DANS LA MINI-ETUVE AUTOREGULEE A 37°C ET INCUBATION 
       PENDANT 16H00 
7 – SORTIR LES SANITEST DE L’ETUVE APRES INCUBATION ET LIRE LES RESULTATS PAR CODE COULEUR 
      INDIQUES AU DOS DU SANITEST                         
8 – NOTER ET CONSERVER VOS RESULTATS DANS LE CAHIER DE FICHES AUTOCONTROLES DESTINES 
      A LA D.S.V 
 
NB : nous vous conseillons d’effectuer un autocontrôle (SANITEST Germes Totaux)  par semaine et   
        par établissement avec rotation, chaque semaine, d’une nouvelle surface 
 
LECTURE DES SANITEST 
 
=> Au bout de 16 heures, vous effectuez une lecture des SANITEST généraux. Si un changement de couleur du 
réactif s’est opéré, nous vous conseillons de déterminer l’origine de la contamination grâce aux SANITEST 
spécifiques Coliformes (DO20), Staphylocoques (DO30) et Salmonelles (DO40) puis de mettre en place les actions 
correctives et de sensibiliser l’ensemble du personnel. 
 
NB : afin de gagner du temps, vous pouvez utiliser les SANITEST spécifiques conjointement aux SANITEST généraux. Ainsi, 
dans le cas d’un changement de couleur des SANITEST généraux et d’un des SANITEST spécifiques, vous identifiez 
immédiatement le germe contaminant. 
 
=> Dans le cas où le SANITEST général est positif et les SANITEST spécifiques sont négatifs, vous devez faire appel 
à votre laboratoire habituel. 
 
=> Les SANITEST peuvent être confiés à votre laboratoire pour des analyses complètes du prélèvement que vous 
aurez effectué. 
 
Validité des SANITEST : DLU indiquée sur la boite de 15 Sanitest 
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